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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y EL 
MANTENIMIENTO NECESARIO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA INSTALADOS EN 
DIVERSOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente contrato tiene por objeto el suministro de consumibles y el mantenimiento necesario de los 
sistemas de producción de agua purificada instalados en diversos centros de la Universidad, relacionados en 
el Anexo I y II del PPT. 
 
 
2.- MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Todos los consumibles y repuestos utilizados en el mantenimiento han de ser originales del fabricante de los 
equipos. Dichos materiales dispondrán de certificados de conformidad, así como de los correspondientes 
certificados de calibración, materiales y de las hojas de seguridad y características cuando así lo requiriese 
la naturaleza de los mismos. El uso de material de consumo y mantenimiento no original representaría un 
riesgo grave, no solo por la calidad del agua producida, sino también por la integridad y durabilidad de los 
equipos instalados.  
Los consumibles y los aparatos a mantener se detallan en los anexos I y II 
 
3.- VALORES DE REFERENCIA EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

 

AGUA TIPO RESISTIVIDAD TOC 
I 18,2 MΩ.cm a 25 °C < 5 ppb (μg/l) 
II > 5 MΩ.cm a 25 °C TOC < 30 ppb (μg/l) 

 

AGUA TIPO CONTENIDO IONICO COMPUESTOS ORGANICOS Y PARTICULAS 
III Rechazo > 95% Rechazo > 98% 

 
 
4.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 
 LOTE I: Suministro de consumibles para los equipos de producción de agua purificada 
 
Se incluirá el consumible mínimo considerado para el normal funcionamiento de los equipos detallados en el 
Anexo I. Todos los consumibles serán originales. Además de dicho material, la empresa contratista debe estar 
en condiciones de suministrar, en el caso que sean necesario, los consumibles del tipo “Membranas de 
Osmosis Inversa” o “Módulos de Electrodesionizacion”, durante la vigencia del contrato, de todos los equipos 
detallados en el Anexo II.   
 
No se cargarán gastos de envío de ninguno de los materiales incluidos.  
 
Los consumibles se entregarán en los edificios donde se encuentran los aparatos de agua destilada 
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(mirar relación del anexo II).  
Los consumibles anuales serán entregados en el plazo máximo de 20 días naturales a contar desde la fecha 
del inicio del periodo correspondiente. 
 

LOTE II Servicio de mantenimiento de los equipos de producción de agua purificada 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO a realizar en todos los equipos que se indican en el Anexo II. 

 Mantenimiento Preventivo.  
 
El contratista deberá realizar una revisión preliminar de todos los equipos en la primera semana de ejecución 
del contrato, incluyendo la lectura de los parámetros de calidad del agua. Tras lo cual, la empresa deberá 
presentar un calendario de actuaciones 
 
Se entenderá por Mantenimiento Preventivo, el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el 
funcionamiento de las instalaciones y equipos de manera constante con el mejor rendimiento energético 
posible, realizadas anualmente, conservando permanentemente la seguridad del aparato, edificio, las 
personas y la defensa del medio ambiente  
 
El Mantenimiento y Conservación, incluirá como mínimo las siguientes operaciones:  
 

- Chequeo de las partes eléctricas de la instalación, ejecutando los trabajos preventivos de ajuste 
necesarios.  
 

- Chequeo de las partes hidráulicas de la instalación, ejecutando los trabajos preventivos de ajuste 
necesarios.  

 
- Sustitución preventiva de aquellas piezas no fungibles susceptibles de sufrir un mayor desgaste 

durante el funcionamiento normal de la instalación. Kit de mantenimiento específico para cada 
equipo.  

 
- Entrega de documentación detallada de los puntos chequeados en la revisión de los equipos de 

purificación de agua.  
 

- Sustitución de los consumibles, por parte del servicio técnico según programación y necesidades 
de los sistemas. 

 
- Sustitución de las piezas de repuesto, por parte del servicio técnico según programación y 

necesidades de los sistemas. Se incluyen todos los repuestos, piezas, entre otros que sean 
necesario para llevar a cabo este mantenimiento de forma integral. 

 
Los consumibles sustituidos en cada uno de los equipos, deben estar indicados de manera detallada en cada 
parte de trabajo. A su vez, todas las actuaciones con motivo del desarrollo del contrato tienen que estar 
recogidas en el correspondiente parte de trabajo, que contendrá toda la información relevante como fecha, 
nombre del equipo, ubicación, fungibles sustituidos, observaciones, entre otros. 
 
Los partes de trabajo deben estar correctamente firmados y/o sellados por el responsable de la unidad donde 
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se encuentre cada uno de los equipos. 
 
Se adjunta tabla de mantenimiento preventivo realizándose las tareas que deban aplicarse en cada uno de 
los equipos de nuestra propiedad. 
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Mantenimiento correctivo (Avisos por avería).  

 
Se consideran incluidas tantas visitas adicionales y piezas de recambio como sean necesarias para proceder 
a la reparación de los equipos en caso de avería, previa solicitud, para asegurar la vuelta al idóneo 
funcionamiento de los equipos, a excepción de los daños causados por uso inadecuado, empleo fuera de los 
límites establecidos para su uso o instalación en un medio ambiente o entorno agresivos. Estos avisos 
deberán ser evaluados, atendidos y resueltos dentro de los 2 días laborables siguientes a la recepción del 
aviso.  
 
El mantenimiento contratado se llevará a cabo sólo con material original del fabricante tal como se ha 
detallado en el punto 1 de este pliego, que dispondrá de certificados de conformidad, calibración, materiales 
y de las hojas de seguridad y características de los elementos empleados cuando así lo requiriese la naturaleza 
de los mismos. 
 
 Asistencia técnica. 
 
La empresa contratista realizara todas las labores de asesoramiento técnico en productos, instalaciones, y 
validaciones que permitan la actualización de la instalación.  
 
Después de cada revisión por mantenimiento preventivo o correctivo (avisos por avería), el Jefe de Equipo o 
Técnico que la realiza comentará y entregará un PREINFORME o PARTE DE TRABAJO al responsable 
designado, con todos los datos, mediciones y anomalías observadas o mejoras apreciadas en la revisión. Este 
documento permitirá saber en todo momento cual es el estado de la misma. 
 
 Mantenimiento Conductivo  
 
La empresa contratista deberá realizar este tipo de mantenimiento una vez al trimestre según las 
especificaciones y necesidades de los equipos (según valoración por la empresa contratista), para el cambio 
de todo el material fungible según proceda, y para la constatación de que los sistemas están operando de 
forma correcta y no presentan alarmas o avisos de mantenimiento.  
 
5.- CALL CENTER  

 
Se dispondrá de un sistema central de atención técnica exclusivo para los sistemas de purificación de 
agua, tanto vía telefónica como vía e-mail, para situaciones críticas en que la atención deba ser 
inmediata, que permita un control detallado y rápido de cada solicitud de asistencia, además de la 
trazabilidad de todas ellas. El Call Center atenderá todas las solicitudes en un plazo inferior a DOS 
horas una vez recibida la solicitud, dentro del horario laboral. 
 

6.- SISTEMA DE GESTION EN RED DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Se dispondrá de un servicio en la red para el control o seguimiento de la gestión diaria del Plan de 
Mantenimiento de los sistemas de purificación de agua (servicio en la red), con acceso exclusivo para el 
personal designado, mediante el cual se podrá acceder a la información sobre la programación de las visitas 
del servicio técnico tanto preventivas como correctivas. Además, se tendrá acceso a todos los Partes de 
Trabajo de las intervenciones realizadas en tiempo real, así como a la programación fijada para el fungible 
asignado a dicho plan de mantenimiento. En este  
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mismo sitio web, estarán disponibles los manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua objeto 
de dicho Plan 
 
7.- DOCUMENTACION 
 
La empresa contratista debe presentar, al inicio de la ejecución del contrato, la siguiente documentación: 
.- Lote I: Se exige un compromiso por escrito del fabricante de los equipos, en relación con el suministro de 
consumibles originales a la empresa suministradora durante el periodo de duración del contrato. 
.- Lote II: Se exige un compromiso por escrito del fabricantes de los equipos, en relación con el suministro de 
piezas de repuesto originales a la empresa mantenedora, durante el periodo de duración del contrato. Se 
excluye, en su caso, el suministro de las partes averiadas para sistemas con una antigüedad superior a 15 
años cuando ya no se fabriquen piezas de reposición. 
 

8.-PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Tanto el adjudicatario como las empresas subcontratadas o trabajadores autónomos contratados por ésta 

cumplirán en el desarrollo de sus funciones con los requisitos legales que marca la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y con el R.D 171/2004, de coordinación de actividades empresariales, en 

cada caso. 

La empresa contratista informará con suficiente antelación al Servicio de Prevención de la Universidad 

(servicio.prevencion@uah.es) cada vez que subcontrate trabajos a realizar en la propia Universidad, con 
otra empresa o trabajador autónomo, indicando la forma de coordinación preventiva establecida entre 

ellos. 

El adjudicatario cumplirá asimismo con el procedimiento de coordinación de actividades empresariales 

vigente en la UAH en todo aquello que le sea aplicable. 

En caso de que un trabajador de la empresa contratista sufra un accidente de trabajo mientras desempeña 

los servicios contratados por la UAH, la empresa contratista informará asimismo al Servicio de Prevención 

de la Universidad a la mayor brevedad posible 

  

Código Seguro De Verificación W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Jesús Rodríguez Rodríguez Firmado 20/12/2022 15:47:16

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg==


 

 

6 
 

ANEXO I 
 

LOTE I: Relación de equipos y consumibles para tratamiento del agua. 
 

FACULTAD FARMACIA 
 

MILLI-Q GRADIENT A10 230V/50HZ - ZMQS5V0T1 F5EN32787E  

Consumible 
original 

Descripcion Información 
adicional 

Cantidad 

QTUMMPEEX 
 

Kit de cartuchos Milli-Q que incluye: a) Módulo de 
ultrapurificación Quantum EX, construido en polietileno de 
alta densidad (UPE) termosellado. Dispone de resinas DI grado 
único módulo compacto de sencilla instalación) Filtro final Milipak 
Express 40, membrana Milipore Express de alto caudal, superficie 
de filtración 100 cm2. 

2023 1 

ZFA10UV01 Kit de reposición con Lámpara UV del medidor de TOC A-10 de 
Mili Q, Pa/1 2023 1 

ZMQUVLP01 

Módulo de Foto-oxidación con lámpara UV (185-254 nm) para 
oxidación de compuestos orgánicos disueltos en agua. Acción 
germicida (254 nm) para mantener niveles bacterianos 
mínimos en el interior del equipo. Lámpara de vapor de 
mercurio a baja presión que garantiza óptima irradiación UV. 

2023 1 

 

Elix® Advantage 15 - ZRXV015T0 F9PN65056D –  

 
Consumible 

original Descripción 
Información 

adicional Cantidad 

PR0G0T0S2 
Módulo de pretratamiento PROGARD TS2 para sistemas Elix y 
Mili-Q integral. Comprende, en una unidad compacta, tres etapas de 
tratamiento para la protección del cartucho de ósmosis inversa (prefiltro, 
lecho de carbón activo y agente anticalcáreo) 

2023 2 

CDRC75201 Módulo de ósmosis inversa (RO) de poliamida, sin carcasa, 
adecuado para equipos Elix 15 y Mili-Q Integral 15. 2023 1 

ZLXUVLP01 Lámpara UV (ultravioleta) bactericida de recambio, para Equipos 
Elix (modelso de 3,5 y 10 litros/hora) 2023 1 

MPGP04001 Unidad de purificación final Millipak Express 40, con membrana 
de filtración de 0,22 micras, de alto caudal y libre de extraíbles 2023 1 

TANKMPK01 
Filtro de venteo para el tratamiento de la entrada de aire al 
depósito (microfiltración, retención de CO2 y eliminación de 
materia orgánica volátil) 

2023 2 
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FACULTAD DE MEDICINA 

Milli-Q® Integral 10 - ZRXQ010T0 F0HA45660A - 

Consumible 
original 

Description Información 
adicional 

Cantidad 

QTUM0TEX1 
Módulo de ultrapurificación Quantum TEX. Ultima etapa de 
purificación de substancias disueltas. Construido en polipropileno 
termosellado de alta densidad (UPE) 

2023 1 

MPGP04001 Unidad de purificación final Millipak Express 40, con membrana de 
filtración de 0,22 micras, de alto caudal y libre de extraíbles. 2023 1 

PR0G0T0S2 

Módulo de pretratamiento PROGARD TS2 para sistemas Elix y Milli-Q 
Integral. Comprende, en una unidad compacta, tres etapas de 
tratamiento para la protección del cartucho de ósmosis inversa 
(prefiltro, lecho de carbón activo y agente anticalcáreo) 

2023 1 

CDUFBI001 
Unidad de purificación final BioPak con membrana UF de 5.000 Daton, 
para eliminación de lipoplisacáricos, DNasas, RNasas y otras 
macromoléculas 

2023 1 

ZFA10UVM1 Kit de reposición con Lámpara UV del medidor de TOC A-10 de Mili Q, 
PQ/1 2023 1 

 
 

FACULTAD DE QUÍMICA. EDIFICIO POLIVALENTE 

Milli-Q® Integral 3 - ZRXQ003T0 F1DA59538E  

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

 PR0G0T0S2 

Módulo de pretratamiento PROGARD TS2 para sistemas Elix y Milli-Q 
Integral. Comprende, en una unidad compacta, tres etapas de 
tratamiento para la protección del cartucho de ósmosis inversa 
(prefiltro, lecho de carbón activo y agente anticalcáreo). 

2023 1 

 TANKMPK01 
Filtro de venteo para el tratamiento de la entrada de aire al depósito 
(microfiltración, retención de CO2 y eliminación de materia orgánica 
volátil). 

2023 1 

 QTUM0TEX1 
Módulo de ultrapurificación Quantum TEX. Ultima etapa de 
purificación de substancias disueltas. Construido en polipropileno 
termosellado de alta densidad (UPE). 

2023 1 

 ZMQUVLP01 

Módulo de Foto-oxidación con lámpara UV (185-254 nm) para 
oxidación de compuestos orgánicos disueltos en agua. Acción 
germicida (254 nm) para mantener niveles bacterianos mínimos en el 
interior del equipo. Lámpara de vapor de mercurio a baja presión que 
garantiza óptima irradiación UV. 

2023 1 

 MPGP04001 Unidad de purificación final Millipak Express 40, con membrana de 
filtración de 0,22 micras, de alto caudal y libre de extraíbles. 2023 2 

 ZFA10UVM1 Kit de reposición con Lámpara UV del medidor de TOC A-10 de Milli-
Q, Pq/1 2023 1 
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RiOs 16 230V/50HZ - ZR0S5016Y F1NA24876A - 

Consumible 
original  

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

 TANKMPK01 
Filtro de venteo para el tratamiento de la entrada de 
aire al depósito (microfiltración, retención de CO2 y 
eliminación de materia orgánica volátil 

2023 1 

 PR0G00002 

Módulo de pretratamiento PROGARD II (tamaño largo) 
para instalación en un sistema Elix o RiOs. Comprende, 
en una unidad compacta, tres etapas de tratamiento 
para la protección del cartucho de ósmosis inversa 
(prefiltro, lecho de carbón activo y agente 
anticalcáreo). 

2023 1 

  

FACULTAD DE CIENCIAS 

ELIX 10 230V 50HZ - ZLXS5010Y F2SN85919H  

Consumible 
original 

Descriptción Información 
adicional 

Cantidad 

 PR0G00002 

Módulo de pretratamiento PROGARD II (tamaño largo) 
para instalación en un sistema Elix o RiOs. Comprende 
en una unidad compacta , tres etapas de tratamiento 
para la protección del cartucho de ósmosis inversa 
(prefiltro, lecho de carbón activo y agente anticalcáreo). 

2023 2 

 TANKMPK01 
Filtro de venteo para el tratamiento de la entrada de aire 
al depósito (microfiltración, retención de CO2 y 
eliminación de materia orgánica volátil). 

2023 2 

  
 
FACULTAD DE CIENCIAS. BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 

Milli-Q® Direct 8 - ZR0Q00800 F2EA97525C - 

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

QPAK00TEX 
Módulo de ultrapurificación QPAK TEX. Ultima etapa de 
purificación de substancias disueltas. Construido en 
polipropileno termosellado de alta densidad (UPE 

2023 1 

MPGP04001 
Unidad de purificación final Millipak Express 40, con 
membrana de filtración de 0,22 micras, de alto caudal y 
libre de extraíbles. 

2023 1 
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ANEXO II 
 

LOTE II: MANTENIMIENTO 
 

Todos los aparatos son de la marca Millipore. 
 
EQUIPOS INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO 

UBICACIÓN EQUIPO 
AGUA 
TIPO 

Nº SERIE 
AÑO 

(PUESTA EN 
MARCHA) 

Facultad de Farmacia 

Milli-Q Gradient 
A10 

I F5EN32787E 2005 

Elix® Advantage 
15 

II F9PN65056D 2010 

Facultad de Medicina 
Milli-Q Integral 
10 

I y II F0HA45660A 2010 

Facultad de Química. 
Edificio Polivalente 

Milli-Q Integral 3 I y II F1DA59538E 2011 
RiOs 16 III F1NA24876A 2011 

Biomedicina y 
Biotecnología 

Milli-Q Direct 8 I y III F2EA97525C 2012 

Facultad de Ciencias Elix 10 II F2SN85919H 2003 
 

 

FACULTAD FARMACIA.  

Milli-Q Grandient A10 230V/50 HZ ZMQ55VOT1 F5EN32787E.  

 

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWMTCTUE0 
S e r v i c i o  de Mantenimiento 
Preventivo Anual para Sistema Centry 
con Monitor A10 

2023 1 

ZWR0C0V2 

Kit d e  piezas a piezas a sustituir en 
revisión de equipos Elix (modelos 3, 5 y 
10), RIOs (modelos 3,5 8 y 16) y Mili Q 
(modelos Academic, Biocel, Gradiente y 
Synthesis 

2023 1 
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Elix® Advantage 15 - ZRXV015T0 F9PN65056D - 
 

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWEDIC0V2 COVERAGE FLR2 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWR0C0V2 RO COVERAGE FLR2 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWSE2INUT0 ADV 10,15 TOTAL™ COVERAGE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWSE2INUE0 ADV 10,15 PREVENTIVE MAINT Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZF3000423 Kit de mantención interna Elix Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

 

FACULTAD MEDICINA.  

Milli-Q® Integral 10 - ZRXQ010T0 F0HA45660A –  

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWEDIC0V2 COVERAGE FLR2 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWMQ2INUT0 MQ INTEGRAL 10,15 TOTAL™ COVERAGE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWSE2INUT0 ADDITIONAL POD SERVICE LBR Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWR0C0V2 RO COVERAGE FLR2 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWMQ2INUE0 MQ INTEGRAL 10,15 PREVENTIVE MAINTENANCE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZF3000423 Kit de mantención interna Elix Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

EDIFICIO POLIVALENTE  

Milli-Q® Integral 3 - ZRXQ003T0 F1DA59538E  

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWR0C0V1 COVERAGE FLR1 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWEDIC0V1 FLR1 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWMQ1INUT0 INTEGRAL 3,5 TOTAL™ COVERAGE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWPD01E00 ADDITIONAL POD SERVICE LBR Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWMQ2INUE0 INTEGRAL 3,5 PREVENTIVE MAINTENANCE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZF3000423 Kit de mantención interna Elix Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 
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RiOs 16 230V/50HZ -ZRXQ003T0 F1DA59538E.-  

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWSR2CTUT0 RIOS 16 CT TOTAL™ COVERAGE Eff 1/1/2023 
- 12/31/2023 

1 

ZWR0C0V2 RO COVERAGE FLR2 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 
- 12/31/2023 

1 

ZWSR2CTUE0 RIOS 16 CT PREVENTIVE MAINTENANCE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 1 

ZF3000041 

Kit de piezas a sustituir en revisión de equipos Elix 
(modelos 3, 5 y 10), RiOs (modelos 3, 5, 8 y 16) y 
Milli-Q (modelos Academic, Biocel, Gradient y 
Synthesis). 

Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 1 

 
FACULTAD DE CIENCIAS. -  
 
Milli-Q® Direct 8 - ZR0Q00800 F2EA97525C - BIOMEDICINA 

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWMD1INUT0 MQ DIRECT 8 TOTAL™ COVERAGE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWR0C0V1 FLR1 MULTI YEAR CLINICAL Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZWMD1INUE0 DIRECT 8 PREVENTIVE MAINTENANCE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

ZF3000423 Kit de mantención interna Elix Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 

1 

 
FACULTAD DE CIENCIAS. -  

ELIX 10 230V 50HZ - ZLXS5010Y F2SN85919H – 

Consumible 
original 

Descripción Información 
adicional 

Cantidad 

ZWSE2CTUE0 ELIX 10 CT PREVENTIVE MAINTENANCE Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 1 

ZF3000041 

KIT de piezas a sustituir en revisión de equipos 
ELIX (modelos 3,5 y 10), RiOs (modelos 3,5,8 y 16) 
y Mili -Q (modelos Academic, Biocel, Gradient y 
Synthesis). 

Eff 1/1/2023 - 
12/31/2023 1 

 

Código Seguro De Verificación W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Jesús Rodríguez Rodríguez Firmado 20/12/2022 15:47:16

Observaciones Página 11/11

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/W91syBFh6wPL58W4Tfp/fg==

